
Aufgaben des Schlussdienstes: 

 

� Gasversorgung kontrollieren 

� Wasserhähne kontrollieren 

� Gashähne kontrollieren 

� Waagen abschalten 

� Pumpen abschalten 

� Trockenschränke kontrollieren 

� Bei über Nacht laufenden Reaktionen: 

� Sicherung der Wasserschläuche  

� Anschluss der verwendeten und 

Absperrung der nicht verwendeten 

Abgasschläuche  

� Wasserdurchflussmenge im Kühler  

� Vom Assistenten bestätigte 

Reaktionsbeschreibung kontrollieren 

 

� Ausgabebereiche (Waagen säubern)  

kontrollieren und aufräumen 

� Abfallbehälter (Glas und Müll) kontrollieren 

und gegebenenfalls entleeren. 

� Lösungsmittelabfallbehälter (Abzug und 

Waschbecken) kontrollieren und entleeren. 

 

� Für Sauberkeit im Labor sorgen 

 

� Vor Verlassen des Labors am Abend  

Abmeldung beim zuständigen Assistenten  


